Data /12 /2022

PROCESVERBAL- Tipi i kontratés - Shérbime

PER ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PER KUALIFIKIM

OBJEKTI | PROCEDURES: C’instalimi i dy pajisjeve Angiograf dhe nje pajisjeje CT ne
ambientet e sherbimit te hemodinamikes dhe instalimi i tyre ne ambientet e Spitalit te Ri
A2”, e ndaré né 2 lote,

KODI PERKATES NE FJALORIN E PERBASHKET TE PROKURIMIT (CPV):
Shérbimet e zhvendosjes 98392000-7.

VLERA E FONDIT LIMIT: 10,580,833,33 (dhjete milion e peseqind e tetedhjete mije e
teteqind e tridhjete e tre pike tridhjete e tre) leké pa TVSH.

Obijekti i prokurimit pérbéhet nga disa artikuj, shumatorja e cmimeve (total pér té gjitha lotet)
pér njési éshté 7,047,500 (shtaté milion e dyzet e shtaté mijé e peséqind leké pa TVSH, e ndaré
né 2 Lote, si mé poshté:

Loti 1: Shumatorja e cmimeve pér njési lotin 1éshté 7,047,500 (shtaté milion e dyzet e shtaté
mijé e peséqind) leké.

Nr. | Nr. lventari Emg_rt]m ! Modeli Prodhues Gmim
Pajisjes mesatar
1 31509 Angiograf Allura Centron | Philips
2 20181 Angiograf AlluraCV 20 Philips
Shumatorja e cmimit pér njési 7,047,500

Numri i referencés sé procedurés/Lotit (eve): REF-54875-12-22-2022, numri i referencés sé
Loteve:

Nr._ Emértim loti Referencé:
Loti
1 Lo_tl_l - Zhven_dOSJe i dy pajisjeve Angiograf Prodhues REF-54877-12-22-2022
Philips ose ekuivalent
5 Loti 2 — Zhvendosje i nje pajisje CT Skaner Prodhues REF-54879-12-22-2022
Siemens ose ekuivalent




Né bazé t€ nenit 21, pika 2, t& Ligjit nr.162/2020 “Pér prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe
nenit 78, pika 2, t¢ VKM nr. 285, daté 19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit
publik”, autoriteti/enti kontraktor ”Qendra Spitalore Universitare “Néné Tereza” ka hartuar
procesverbalin pér argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve pér
kualifikim pér procedurén e sipércituar, me pérmbajtjen si mé poshté:

|. KRITERET E VECANTA TE KUALIFIKIMIT
(TENJEJTAPER TE GJITHA LOTET)
1. Kandidati/ofertuesi duhet té dorézojé:

a. Formularin e Ofertés, sipas Shtojcés 1;

Argumentimi: Ky kriter u vendos sipas nenit 29 t¢ VKM nr. 285, daté¢ 19.05.2021 “Pér
Miratimin e Rregullave té Prokurimit Publik®, ne te cilen eshte e parashikuar se: 1. Oferta
ekonomike pérmban vlerén ekonomike pa TVSH. 2. Operatori ekonomik duhet té hartojé né
meényré té pavarur, ofertén ekonomike.

b. Lista e cmimeve te artikujve, sipas Shtojces 2;

Argumentimi: Kjo shtojce eshte pjese e setit te dokumenteve standarte te tenderit per
proceduren e prokurimit te sipercituara.

c. Formularin Pérmbledhés té Vetédeklarimit, sipas shtojcés 9;

Argumentimi: Ky kriter u vendos me mbeshtetje ne nenin 76 t€ Ligjit nr. 162/2020“Pér
Prokurimin Publik®, dhe nenin 26 te VKM nr. 285, date 19.05.2021 Per Miratimin e Rregullave
te Prokurimit Publik”, ne te cilen eshte e percaktuar se: “1. Bashké me dorézimin e kérkesave pér
pjesémarrje ose té ofertave, autoriteti/enti kontraktor pranon si prové paraprake, né vend té disa
vértetimeve té léshuara nga autoritetet publike ose palé té treta, formularin pérmbledhés té
vetédeklarimit, sipas pércaktimit né nenin 82, t€ LPP-s&, dhe né kéto rregulla”.

d. Sigurimin e Ofertés, sipas Shtojcés 3;

2. Kandidati/Ofertuesi duhet té dorézojé:

Operatori ekonomik duhet té paragesé autorizimin nga Ministria e Shéndetésisé dhe Mbrojtjes
Sociale pér tregtim té pajisjeve mjekésore.

b. Operatori ekonomik ofertues duhet te paragesé Certifikaten ISO 9001:2015 mbi “Sistemet e
menaxhimit té cilésisé” ose ISO 13485:2016 mbi “Sistemin e Menaxhimit té Cilésisé pér



Pajisjet Mjekésore”, né pérputhje me objektin e prokurimit, léshuar nga nje organ i
vleresimit te konformitetit, i akredituar nga organizmi kombetar i akreditimit ose nga
organizma nderkombetare akreditues, te njohur nga Republika e Shqiperise. Certifikata
kérkohet té jeté e vlefshme né kohén e zhvillimit té tenderit.

Argumentim:Ky kriter eshte vendosur ne perputhje me piken 1 te nenit 77 te Ligjin nr. 162/2020
“Per Prokurimin Publik”, i ndryshuar ne te cilen gjejme te percaktuar se: 1. Autoritetet ose
entet kontraktore pércaktojné kérkesat pér kualifikim pér operatorét ekonomiké bazuar né: a)
pérshtatshmériné pér té kryer veprimtariné profesionale; b) gjendjen ekonomike dhe financiare;
c) aftésiné teknike dhe profesionale. Kérkesat kufizohen vetém né ato gé jané té pérshtatshme pér
té garantuar gé njé kandidat ose ofertues té keté kapacitetet juridike, financiare dhe aftésité
teknike e profesionale pér té zbatuar kontratén gé do té jepet. Té gjitha kérkesat duhet té kené
lidhje dhe té jené proporcionale me objektin e kontratés. Gjithashtu ky kriter eshte bazuar dhe ne
nenin 21, 22 dhe 23 te Ligjit Nr. 89/2014 “Pér pajisjet mjekesore .

2.1. Pérshtatshméria pér té kryer veprimtariné profesionale (nése éshté e aplikueshme):

b.  Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqesé Certifikaten ISO 9001:2015 mbi “Sistemet
e menaxhimit té cilésisé” 0se ISO 13485:2016 mbi “Sistemin e Menaxhimit té Cilésisé
pér Pajisjet Mjekésore”, né pérputhje me objektin e prokurimit, 1éshuar nga nje organ i
vleresimit te konformitetit, i akredituar nga organizmi kombetar i akreditimit ose nga
organizma nderkombetare akreditues, te njohur nga Republika e Shqiperise. Certifikata
kérkohet té jeté e vilefshme né kohén e zhvillimit té tenderit.

Argumentimi: Kérkesa e mésipérme bazohet né nenin 77, pika 1/a dhe 2, té LPP, nenit 41, pika
4, t6 VKM nr. 285, daté 19.05.2021 ”Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”, si dhe
eshte e percaktuar ne piken b) dhe c) eshte vendosur ne perputhje me piken 1 te nenit 79 te Ligjit
nr.162/2020”Per Prokurimin Publik”, ne te cilen gjejme te percaktuar se:

1. Autoriteti ose enti kontraktor pér té vértetuar se punét, mallrat ose shérbimet, objekt
prokurimi, i plotésojné kérkesat e cilésisé, mund t’u kérkojé ofertuesve té paraqesin certifikata té
léshuara nga njé organ i vlerésimit té konformitetit, i akredituar nga organizmi kombétar i
akreditimit ose organizma ndérkombétaré akreditues, té€ njohur nga Republika e Shqipérisé.

Kjo dispozité zbatohet edhe kur kérkesat teknike u referohen kualifikimeve té kandidatit ose té
ofertuesit.

Gjithashtu ky kriter gjen mbeshtetje dhe ne rekomandimin e APP dhe Drejtorise se pergjithshme
te Akreditimit nr. 3330 prot, date 20.03.2018 dhe nr. 145 prot, date 16.03.2018 “Rekomandim
mbi hartimin e kerkesave te cilesise”.

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

a) Vértetim nga Dega e Tatimeve pér xhiron vjetore té realizuar gjate 3 (tre) viteve te fundit
financiare (2019, 2020 dhe 2021) ku vlera e tyre te jete jo me vogél se 40% e vlerés sé
fondit limit* té lotit apo shumés sé loteve pér té cilat konkurron operatori.



Shénim*: Pér efekt té pérllogaritjes sé vlerés sé kérkuar sipas kétij kriteri, vlera
mesatare do te aplikohet mbi vlerén e fondit limit té parashikuar sipas sasive té pritshme
té lotit/loteve pér té cilen ofertohet, konkretisht mbi vierat e kolonés “Vlera e pritshme e
kontratave” ne piken 2.10 /ose/ 2.14

Kur konkurohet pér mé shumé se 1 lot, vlera mesatare do te aplikohet mbi shumén
totale té vlerés sé pritshme té kontratave pér lotet qé konkurrohet.

Nése operatorét ekonomiké, pér lotin/lotet gé konkurrojné, arrijné vlerén e xhiros minimale té
kérkuar né kéto DT, né té paktén njé vit té periudhés sé kérkuar, kérkesa pér plotésimin e
kapaciteteve financiare konsiderohet e pérmbushur.

Argumentimi: Ky kriter eshte vendosur ne perputhje me piken 3 te nenit 77 te Ligjit nr
162/2020,”Per Prokurimin Publik” i ndryshuar, ne te cilin gjejme te percaktuar se: 3. Né lidhje
me situatén ekonomike dhe financiare, autoritetet ose entet kontraktore mund té vendosin
kérkesa gé garantojné se operatorét ekonomiké kané kapacitetin e nevojshém ekonomik dhe
financiar pér té zbatuar kontratén. Pér kété géllim autoritetet ose entet kontraktore mund té
kérkojné né vecanti gé operatorét ekonomiké té kené njé xhiro vjetore minimale té caktuar.
Gjithashtu, autoritetet ose entet kontraktore mund té kérkojné gé operatorét ekonomiké té japin
informacione né bilancet e tyre vjetore gé té tregojné raportet ndérmjet aktivit dhe pasivit.
Xhiroja vjetore minimale gé kérkohet nga operatorét ekonomiké nuk mund té tejkalojé dyfishin e
vlerés sé parashikuar té kontratés; ne piken 1 dhe piken 2/b te nenit 43 te VKM nr. 285 date
19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”, ku percaktohet se:Pika
1.Autoriteti/enti kontraktor, pér té provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, kérkon kopje té
deklaratave té xhiros vjetore té realizuar nga operatori ekonomik dhe, sipas rastit té xhiros gé
mbulon kontrata, pér njé periudhé maksimumi deri né 3 (tre) vitet e fundit financiare. Pika2/b: 2.
Vlera e xhiros minimale vjetore gé u kérkohet operatoréve ekonomiké nuk mund té
tejkalojé:b)vlerén e parashikuar té kontratés, né procedurat e prokurimit ndérmjet kufirit té larté
dhe té ulét monetar;

Vendosja e ketij kriteri behet me gellim krijim e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, per aftesine
ekonomike dhe financiare te OE ofertues, duke vertetuar nepermjet dokumenteve te kerkuara me
poshte, se zoterojne kapacitet ekonomike dhe financiare per te permbushur kontraten sic eshte
parashikuar nga AK.

Pércaktimi i vlerés sé kérkuar argumentohet si mé poshté:

Legjislatori n€ piken 1 dhe piken 2/b te nenit 43 te VKM nr. 285 date 19.05.2021 “Per Miratimin
e Rregullave te Prokurimit Publik”, ka parashikuar marzhin maksimal pér vlerén e xhiros, gé
mund té kérkohet né Procedurén e Hapur, ku percaktohet; Pika2/b: 2. Vlera e xhiros minimale
vjetore gé u kérkohet operatoréve ekonomiké nuk mund té tejkalojé: b) vlerén e parashikuar té
kontratés, né procedurat e prokurimit ndérmjet kufirit té larté dhe té ulét monetar; Duke gene
se kjo procedure prokurimi bazuar ne vleren e fondit limit ndérmjet kufirit té larté dhe té ulét
monetar. AK éshté e vetmja gendér terciare né RSH pér kété arsye praktika e vendosur ndér vite
e cila ka rezultuar e suksesshme, éshté ajo e marzheve maksimale té pércaktuara nga legjislatori
né Rregullat e Prokurimit Publik si dhe né Legjislacionin e Prokurimit Publik né térési.




Shénim: Duke gené se aktet ligjore dhe nénligjore parashikojné njé marzh pér vlerén e xhiros qé
mund té kérkohet, autoritetet/entet kontraktore duhet té argumentojné vlerén e kérkuar té xhiros
brenda kétij marzhi.

Pércaktimi i viteve té kérkuara pér paraqitjen e vértetimit té xhiros vjetore éshté béré
bazuar n€ nenin 43 t€ VKM 285/2021 Mbi Rregullat e Prokurimit Publik’ ku pércaktohet se:
Autoriteti/enti kontraktor, pér té provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, kérkon kopje té
deklaratave té xhiros vjetore té realizuar nga operatori ekonomik dhe, sipas rastit té xhiros gé
mbulon kontrata, pér njé periudhé maksimumi deri né 3 (tre) vitet e fundit financiare;si dhe
nenit 13 t€ Ligjit nr. 8438, daté¢ 28.12.1998 ’Pér Tatimin Mbi té€ Ardhurat’ i ndryshuar, ku
pércaktohen kushtet dhe afatet e dorézimit pér Deklaratat individuale vjetore e té ardhurave;
(Shénim: citoni dispozitén pérkatése té legjislacionit tatimor, ku pércaktohen afatet pér
paragitjen nga tatimpaguesit té deklaratés vjetore prané organeve tatimore).

2.3 Aftésité teknike dhe profesionale:

a) Deshmi nga operatori ekonomik per furnizime té méparshme té ngjashme né njé vleré sa 20%
e vleres sé fondit limit* té lotit apo shumés sé loteve pér té cilat konkurron operatori dhe
gé éshté realizuar gjaté tre viteve té fundit, nga data e shpalljes sé njoftimit té kontratés.

- Si déshmi pér pérvojén e méparshme me nje ent publik, kérkohen vértetime* té léshuara
nga njé ent publik pér pérmbushjen me sukses té kontratés, sé bashku me kontratén
pérkatése, ku té shénohen vlera, afati i pérfundimit té kontratés dhe/ose fatura
tatimore té shitjes ku té evidentohen artikujt.

Né rastin e pérvojés sé méparshme té realizuar me sektorin privat, si déshmi pranohen
vetém fatura tatimore té shitjes, té plotésuara sipas kérkesave té legjislacionit né fuqi,
dhe té deklaruara né organet tatimore, ku shénohen datat, shumat dhe sasité e mallrave
té furnizuara.

Shénim*: Pér efekt té pérllogaritjes sé vlerés sé kérkuar sipas kétij kriteri, 20% do te
aplikohet mbi vlerén e fondit limit té parashikuar sipas sasive té pritshme té lotit/loteve pér
té cilen ofertohet, konkretisht mbi vlerat e kolonés “Vlera e pritshme e kontratave” ne
piken 2.10/2.14.

Kur konkurohet pér mé shumé se 1 lot, 20% do te aplikohet mbi shumén totale té
vlerés sé pritshme té kontratave pér lotet gé konkurrohet.

Argumentimi: Ky kriter u vendos né pérputhje me piken 4 te nenit 77 te Ligjit nr. 162/2020,
”Per Prokurimin Publik” ,ne te cilin gjejme te percaktuar se: 4. Né lidhje me aftésité teknike dhe
profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund té vendosin kérkesa Q& garantojné se
operatorét ekonomiké zotérojné burimet e nevojshme njerézore e teknike, si dhe pérvojén e
nevojshme pér té zbatuar kontratén sipas njé standardi té pérshtatshém cilésie.Autoritetet ose
entet kontraktore, né vecanti, mund té kérkojné gé operatorét ekonomiké té kené njé nivel té
mjaftueshém pérvoje qé vértetohet nga referenca té pérshtatshme nga kontratat e zbatuara né té
shkuarén.Aftésia profesionale e operatoréve ekonomiké pér té ofruar shérbimin, punén, mallin
vlerésohet né lidhje me aftésité organizative, reputacionin dhe besueshmériné, pérvojén e duhur,




si_dhe personelin e nevojshém pér té zbatuar kontratén, sic éshté pérshkruar nga autoriteti ose
enti_kontraktor né njoftimin e objektit té kontratés;si dhe nenit 41 t¢ VKM nr 285 date
19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”, ne te cilen eshte e percaktuar se:
[...]3. Pér té provuar pérvojén e méparshme, autoriteti/enti kontraktor kérkon déshmi pér
realizimin_me sukses té njé ose disa kontratave pér shérbimet e méparshme, té ngjashme, té
kryera gjaté tre viteve té fundit. Né cdo rast, vlera e kérkuar duhet té jeté né njé vleré jo mé té
madhe se 40% té vlerés sé pérllogaritur té kontratés gé prokurohet dhe qé éshté realizuar gjaté
tre viteve té fundit, nga data e shpalljes sé njoftimit té kontratés. Autoriteti/enti kontraktor si
déshmi pér pérvojén e méparshme, kérkon vértetime té léshuara nga njé ent publik pér
pérmbushjen me sukses té kontratés, ku té shénohen vlera, afati i pérfundimit té kontratés,
ose/dhe faturave tatimore té shitjes, té plotésuara sipas kérkesave té legjislacionit né fuqi, ku
shénohen datat, shumat dhe shérbimet e realizuara. Né rastin e pérvojés sé méparshme té
realizuar me sektorin privat, si déshmi pranohen vetém fatura tatimore té shitjes, té plotésuara
sipas kérkesave té legjislacionit né fugi, dhe té deklaruara né organet tatimore, ku shénohen
datat, shumat dhe shérbimet e realizuara. Né rastin e procedurave té prokurimit “Shérbim
konsulence”, si pérvojé e méparshme pér shérbimet e ngjashme me objektin e prokurimit do té
njihen dhe/ose shérbimet e ngjashme me fushat pérkatése té ekspertizés, pjesé e objektit té

prokurimit.

Vendosja e ketij kriteri behet me gellim krijim e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, per aftesine
teknike te OE ofertues, nepermjet pervojave te duhura, ge jane ne perpjesetim me natyren e
objektit te prokurimit dhe ge ka aftesine e duhur per zbatimin e kontrates sic eshte parashikuar
nga AK.

Pércaktimi i vlerés sé kérkuar pér kontratat e ngjashme argumentohet si mé poshté:
Kérkesa e mésipérme €shté pércaktuar bazuar n€ nenin 77 t€ ligjit nr.162, daté 23.12.2020 “Pér
prokurimin publik” nenit 41 t&8 VKM nr 285 date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave te
Prokurimit Publik”. Me ané té kétij kriteri kérkohet gé operatorét ekonomiké té déshmojné gé
kané pérvojén e nevojshme pér té zbatuar kontratén, prandaj éshté kérkuar qé furnizimet e
méparshme té ngjashme té jené ne vlerén jo me te vogel se 20 % té vlerés sé fondit limit,qé &shté
brenda vlerés kufi té pércaktuar né nenin e sipércituar. Autoriteti Kontraktor QSU “Néné Tereza”
Tirané é&shté institucion terciar Shéndetésor Publik Kombétar né shérbim té shéndetit té
popullatés, té cilés i siguron shérbim shéndetésor parandalues, diagnostikues dhe kurues sipas
Kushtetutés sé Shqipérisé dhe ligjeve té shéndetit publik.Vendosja e ketij kriteri behet me gellim
krijim e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, per aftesine teknike te OE ofertues, nepermjet
pervojave te duhura, ge jane ne perpjesetim me natyren e objektit te prokurimit dhe ge ka
aftesine e duhur per zbatimin e kontrates sic eshte parashikuar nga AK.

b) Operatori Ekonomik duhet té vértetojé gé ka té paktén 2(dy)* Inxhinieré/Specialisté né
stafin e vet té certifikuar pér cistalim, zhvendosje dhe instalime, té vértetuar népérmjet:
diplomés, certifikatés sé trajnimit, CV-sé, kontratés indiviuale té punés.

*Shénim: Ky kriter ne fazen e ofertimit te operatoreve ekonomik do te konsiderohet i
permbushur me dorezimin/paraqitjen e formularit permbledhes te vetdeklarimit sipas
shtojces 9 te DST. Ne rastet kur OE do te shpallet fitues duhet te paragese
dokumentacionin provues sipas ketij kriteri.



Argumentimi: Ky kriter u vendos ne mbeshtetje te Shkreses shkresés nr.62/210 prot.., daté
01/12/2022 “Kérkesé pér Hapje Procedure” t€ Drejtoris€é s€ IT dhe Inxhinieris€é Klinike,
bashkélidhur me shkresén nr.62/205 prot.., daté 17/11/2022 “Argumentimin e fondit limit dhe
specifikimeve teknike pér procedurén e prokurimit me objekt: Mirémbajtja full risk e pajisjeve
mjekésore né QSU “Néné Tereza”, pér periudhé 12 muaj, Marréveshje Kuadér, e ndaré né 2 lote
“Argumentimi i Nevojave, Specifikimeve teknike dhe Llogaritjen ¢ Fondit limit C’instalimi i dy
pajisjeve Angiograf dhe nje pajisjeje CT ne ambientet e sherbimit te hemodinamikes dhe
instalimi i tyre ne ambientet e Spitalit te Ri A2”, e ndaré né 2 lote, me Urdhér té Titullarit té
Pérgjithshém me nr. 410, nr.62/174 Prot.) daté 17/10/2022, ndryshuar me urdhrin nr. nr. 431,
nr.62/190 Prot.) daté 01/11/2022, “Pér ngritjen e grupit t€ punés pér pérllogaritjen e nevojave,
argumentimin e fondit limit, si dhe hartimin e specifikimeve teknike pér procedurén e
prokurimit me objekt “C’intsalimi i dy pajisjeve Angiograf dhe nje pajisjeje CT ne ambientet e
sherbimit te hemodinamikes dhe intalimi i tyre ne ambientet e Spitalit te Ri A2”, ndare ne 2 lote
gjithsej., u argumentua/hartuar nga anetaret e Njesise se Prokurimit ge kane specialitetet
perkatese ne lidhje me kriteret teknike, si kriter i vendosur ne perputhje me piken 4 te nenit 77
te Ligjit nr. 162, daté 23.12.2020 “Pér Prokurimin Publik”, ne nenit 41, t¢ VKM 285, daté
19.05.2021 “Pér Miratimin e Rregullave t€¢ Prokurimit Publik”, ku pércaktohen té gjitha kriteret
e mundshme gé autoriteti kontraktor i vleréson té nevojshme, pér sa kohé gé ato jané né
pérpjesétim me natyrén dhe pérmasat e kontratés gqé do té prokurohet dhe jodiskriminuese. Pér
kété procedure objekti i prokurimit eshte: “C’intsalimi i dy pajisjeve Angiograf dhe nje pajisjeje
CT ne ambientet e sherbimit te hemodinamikes dhe intalimi i tyre ne ambientet e Spitalit te Ri
A2”, ndare ne 2 lote gjithsej, Ky kriter konkretisht, éshté vendosur né ményré gé e gjithé
procedura té béhet nga persona té kualifikuar té cilét garantojné zbatimin e kontratés plotésisht
dhe né ményrén e duhur, gjaté gjithé kohézgjatjes sé saj. Ky kriter eshte miratuar dhe vendosur
nga anetaret e Njesise se Prokurimit ge kane specialitetin perkates ne lidhje me Kérkesat pér
kualifikim, né pérputhje me Nenin 77 pika 4, té Ligjit Nr. 162/2020 “Pér Prokurimin
Publik”,.Ky kriter mbeshtetet edhe ne Rekomandimin e APP Nr. 8197, date 03.09.2018 Prot
“Mbi hartimin e kritereve per kualifikim per procedurat e prokurimit mallra, pune,
sherbime” Ky kriter gjen mbeshtetje ne VKM nr.285 date 19.05.2021 “Per Miratimin e
Rregullave te Prokurimit Publik™ te nenit 41 “Kérkesa té€ veganta pér kontratat e shérbimeve”,
piken 4, ku percaktohet se: Pér té provuar pérshtatshméringé pér té kryer veprimtariné
profesionale, kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti/enti kontraktor kérkon: a)licenca
profesionale pér realizimin e shérbimeve, objekt i kontratés, té léshuara nga autoritetet
kompetente shtetérore; dhe /ose, b)njé listé té personelit kryesor, té nevojshém pér té zbatuar
objektin e prokurimit dhe/ose komponentét e saj. Lista e personelit kryesor duhet té pérfshijé
CV-té e tyre dhe licencat profesionale, kur kané té tilla sipas legjislacionit pérkatés,; dhe/ose,
c)fuginé punétore té operatorit ekonomik té nevojshém pér ekzekutimin e objektit té€ prokurimit;
dhe/ose, ¢)mjetet dhe pajisjet teknike qé ka né dispozicion apo qé mund t’i vihen né dispozicion
operatorit ekonomik pér té pérmbushur kontratén.




c) Operatori ekonomik ofertues duhet te parages Autorizim nga prodhuesi / MAH / ose nga
distributori zyrtar i autorizuar _nga prodhuesi (ku té provohet/dokumentohet lidhja e
tyre_me prodhuesin), pér té garantuar mirémbajtjen cilésore, té sigurté dhe pjesé
origjinale té pajisjeve mjekésore objekt né kété proceduré prokurimi. Autorizimi duhet te
jete original ose kopje e perkthyer dhe noterizuar si dhe i vlefshem ne momentin e hapjes
se ofertave.

Argumentimi: Ky kriter u vendos ne mbeshtetje te Shkresen nr.62/210 prot.., daté 01/12/2022
“Kérkesé¢ pér Hapje Procedure” t& Drejtoris€ s€ IT dhe Inxhinierisé Klinike, bashkélidhur me
shkresén nr.62/205 prot.., daté 17/11/2022 “Argumentimin e fondit limit dhe specifikimeve
teknike pér progedurén e prokurimit me objekt: Mirémbajtja full risk e pajisjeve mjekésore né
QSU “Néné Tereza”, pér periudhé 12 muaj, Marréveshje Kuadér, e ndaré né 2 lote “Argumentimi
i Nevojave, Specifikimeve teknike dhe Llogaritjen e Fondit limit C’instalimi i dy pajisjeve
Angiograf dhe nje pajisjeje CT ne ambientet e sherbimit te hemodinamikes dhe instalimi i tyre ne
ambientet e Spitalit te Ri A2”, e ndaré né 2 lote, me Urdhér té Titullarit té Pérgjithshém me nr.
410, nr.62/174 Prot.) daté 17/10/2022, ndryshuar me urdhrin nr. nr. 431, nr.62/190 Prot.) daté
01/11/2022, “Pér ngritjen e grupit t& punés pér pérllogaritjen e nevojave, argumentimin e fondit
limit, si dhe hartimin e specifikimeve teknike pér procedurén e prokurimit me objekt
“C’intsalimi i dy pajisjeve Angiograf dhe nje pajisjeje CT ne ambientet e sherbimit te
hemodinamikes dhe intalimi i tyre ne ambientet e Spitalit te Ri A2”, ndare ne 2 lote gjithsej, u
miratua nga anetaret e Njesise se Prokurimit ge kane specialitetin perkates ne lidhje me kriteret
teknike. Gjithashtu ky kriter gjen mbeshtetje ne pikat 2 dhe 4 te nenin 77 té ligjit nr. 162, daté
23.12.2020 “Pér prokurimin publik” dhe piken 5 te nenit 44 t& VKM nr 285 date 19.05.2021
“Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”, ku eshte e cituar: 5. Kur éshté e dukshme gé
njé operator ekonomik e ka té pamundur té marré etiketén specifike, té cilésuar nga
autoriteti/enti kontraktor ose njé etiketé ekuivalente, brenda afateve kohore pérkatése, pér shkage
gé nuk lidhen me até operator ekonomik, autoriteti ose enti kontraktor pranon ményra té tjera
vértetimi té pérshtatshme, gé mund té pérfshijné njé dosje teknike nga prodhuesi, nése operatori
ekonomik né fjalé vérteton se punét, furnizimet ose shérbimet gé ai duhet té ofrojné pérmbushin
kérkesat e etiketés specifike ose kérkesat specifike té cilésuara nga autoriteti/enti kontraktor.

Autorizimi per OE ofertues nga firma prodhuese ose nga distributori i autorizuar prej prodhuesit
éshté njé dokument i domosdoshém pér t’'u paraqitur, né ményré qé autoriteti kontraktor té
sigurohet gé subjekti/shogéria gé disponon kété dokument, garanton mirémbajtjen cilésore, té
sigurté dhe pjesé origjinale té pajisjeve mjekésore objekt né kété proceduré prokurimi. Si dhe
gjithashtu ky kriter u vendos ne mbeshtetje te Rekomandimit nr. 3341/1 prot. Date 20.03.2018 te
Agjensise se Prokurimit Publik (Drejtoria Juridike dhe Monitorimit) drejtuar Autoriteteve
Kontraktore ”"Rekomandim mbi hartimin e kritereve per kualifikim ne dokumentet e tenderit te
procedurave te prokurimit publik”.



d) OE duhet té paragesé Autodeklarate ku garanton se né rast té shpalljes fitues, pajisjet qé
do té cistalohen, zhvendosjen dhe instalohen, té gjitha punimet do té béhen né pérputhje
me specifikimet teknike té pércaktuar né DST, si dhe kéto paijisje duhet té jené né
gjendje té ploté né momentin e dorézimeve té punimeve.

Argumentimi: Kriteret e vendosura ne DST ne pikat d) jane vendosur nga anetaret e NjP qe
kane specialitet perkatese ne lidhje me kriteret teknike si dhe eshte ne perputhje me nenin 38,
nenin 36 dhe 77 te Ligjit nr. 162/2020, “Per Prokurimin Publik”, i ndryshuar, ne nenin 41 te
VKM nr.285, daté 19.05.2021 “Pér Miratimin ¢ Rregullave té Prokurimit Publik“,i ndryshuar,
rekomandimin e APP nr. 3341/1 prot, date 20.03.2018 “Mbi hartimin e kritereve per kualifikim
ne dokumentat e tenderit te procedurave te prokurimit publik”, rekomandimin ¢ APP dhe
Drejtorise se pergjithshme te Akreditimit nr. 3330 prot, date 20.03.2018 dhe nr.145 prot, date
16.03.2018 “Rekomandim mbi hartimin e kerkesave te cilesise, si dhe referuar Relacion per
argumentimin e fondit limit dhe hartimin e specifikimeve teknike nr.62/205 prot.,date
17/11/2022 pér “C’intsalimi i dy pajisjeve Angiograf dhe nje pajisjeje CT ne ambientet e
sherbimit te hemodinamikes dhe intalimi i tyre ne ambientet e Spitalit te Ri A2”, ndare ne 2 lote
gjithsej, nga Komisioni i argumentimit, bashkelidhur kérkesés “Pér hapje procedure” nr. 62/210
prot, daté 01/12/2022 té Drejtorisé sé IT dhe Inxhinierise Klinike.

Shenim pér operatoret ekonomik:

N¢ zbatim t€ pikés 1, té Nenit 26, t& VKM Nr. 285, daté 19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave
t€ prokurimit publik” i ndryshuar, ku parashikohet: “Bashké me dorézimin e kérkesave pér
pjesémarrje ose té ofertave, autoriteti/enti kontraktor pranon si prové paraprake, né vend té disa
vértetimeve té léshuara nga autoritetet publike ose palé té treta, formularin pérmbledhés té
vetédeklarimit, sipas pércaktimit né nenin 82, t€ LPP-s€, dhe né€ kéto rregulla”, si dhe
pércaktimet e pikés 6, té kétij neni, ku parashikohet: “Pérpara publikimit té njoftimit té fituesit
dhe nisjes sé afateve té ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kérkon ofertuesit té kualifikuar, i pari
dorézimin e dokumenteve provuese té parashikuara né shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”,
“i”, "7 té pikés 2 té kétij neni, si dhe dokumentet e tjera shogéruese té ofertés, t€ dorézuara né
rrugé elektronike!. Kéto dokumente duhet t& paragiten né origjinal ose né kopje té njésuara me
origjinalin.

e Autoriteti/enti kontraktor perpara publikimit té njoftimit té fituesit dhe nisjes sé afateve
ankimit, do t’1 kérkojé ofertuesit fitues népérmjet Sistemit t& Prokurimit Elektronik qé té
dorézojé dokumentet provuese pér vetédeklarimet e béra né formularin pérmbledhés té
vetédeklarimit, si dhe dokumentet e tjera té kérkuara sipas Shtojcés 8 té DST. Mosparagitja
e dokumentacionit permbushes per keto pika do te jete kusht skualifikimi.




e Autoriteti Kontraktor mund te beje verifikimin e dokumentacionit ne perputhje me
vetedeklarimin e bere gjate fazes se ofertimit. Konstatimi i mosperputhjeve midis Formularit
Pérmbledhés té Vetédeklarimit dhe dokumentacionit te dorezuar perben kusht skualifikimi.

e Né cdo rast AK ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme mbi vértetésiné e
informacionit té deklaruar nga operatori ekonomik ose ti kérkojé operatorit ekonomik
sgarime dhe dokumente mbéshtetése pér kéto sgarime.

Il. Argumentimi i specifikimeve teknike
Shtojca 5

FORMULARI | SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

“C’instalimi i dy pajisjeve Angiograf dhe nje pajisjeje CT ne ambientet e sherbimit te
hemodinamikes dhe instalimi i tyre ne ambientet e Spitalit te Ri A2”, e ndaré né 2 lote.

SPECIFIKIMET TEKNIKE:

(TE NJEJTA PER TE GJITHA LOTET)

Operatori Ekonomik duhet té paragesé Autorizimin nga prodhuesi / MAH / ose distributori i
autorizuar (ku té provohet/dokumentohet lidhja e tyre me prodhuesin) pér té garantuar shérbim
cilésor, té sigurt dhe pjesé origjinale té pajisjeve mjekésore objekt né kété proceduré prokurimi.
Autorizimi té jeté i vlefshém. Autorizimi duhet te jeté origjinal i pérkthyer dhe/ose fotokopje e
noterizuar.

Kompania e autorizuar duhet té jeté e certifikuar me ISO 9001: 2015 ose ekuivalente té
vlefshme.

Kompania prodhuese té jeté e certifikuar me ISO 13485 ose ekuivalente té viefshme.

Kompania té keté té paktén dy inxhinier té& certifikuar pér cinstalimin, zhvendosjen dhe
instalimin pér pajisje mjekésore.

Kompania té jeté e autorizuar nga Ministria e Shéndetésisé pér tregétim té pajisjeve mjekésore.

Loti 1- Angiograf Prodhues Philips ose ekuivalent

Nr. Nr. lventari Emertim i Pajisjes Modeli Prodhues

1 31509 Angiograf Allura Centron Philips

2 20181 Angiograf Allura CV 20 Philips




Pajisja 1 - Angiograf Allura Centron
Pajisja 2 — Angiograf Allura CV 20

Né PAI-n e Sémundjeve té Brendshme né shérbimin e Hemodinamikés aktualisht ndodhen
pajisjet sipas planimetrisé si mé poshté:
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Ambjenti ku do té transferohen té dyja pajisjet ndodhet ne Spitalin e Ri A2 ne katin O :
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Detyrat:

e Té& cmontohen asetet pérbérése té sistemit nga vendndodhja aktuale (komplet sistemi),té
transportohen dhe té montohen né destinacionin e pércaktuar sipas projektit té Spitalit té
Ri A2

e TE& realizohet kalibrimi / konfigurimi i aseteve pérbérése (hardware / software) pér
sistemin pérkatés.

e Transpoti do té merret pérsipér nga operatori.

e Té testohen asetet pérbérése si dhe komplet sistemi mjekésor né térési pas instalimit

e Pajisjet ndodhen né ambjentin e vijézuar me té kuge né katin 2 ne PAI-n e Sémundjeve té

Brendshme.

Pas pérfundimit té instalimeve pajisjet do té lihen né gjendje té plote puné.

Angiograf Allura Centron ka té instaluar njé UPS té markés ARTronic Elektronik model ARTon
Neo 200kVA i cili do té intalohet né Spitalin e Ri A2 né katin -2 né dhomén teknike.

Angiograf CV 20 ka té instaluar njé UPS té markés SERVOMATIK model NET-PRO 33/124-33
120kVA i cili do té intalohet né Spitalin e Ri A2 né katin -2 né dhomén teknike.



Operatori Ekonomik do té kryejé vetém cinstalimin,transportin,instalimin dhe testimin e pjeséve
pérberése té dy pajisjeve dhe nuk do té pérfshijé né oferté materialet elektrike pér lidhjen e UPS.

Shénim: Ambjentet pér instalimin e pajisjeve mjekésore dhe pér instalimin e UPS jané pérgatitur
nga kompania ndértuese.

Shpérndarja:
Vendi dhe dorézimi 1 shérbimeve: “Qendra Spitalore Universitare “Néné Tereza”.
Afati i lévrimit té shérbimit do té jeté 45 dité kalendarike nga momenti i njoftimi nga AK.

Specifikime té Pérgjithshme

Duke gené se kéto pajisje jané specifikike,operatori Ekonomik duhet té paragesé Autorizimin
nga prodhuesi / MAH / ose distributori i autorizuar (ku té provohet/dokumentohet lidhja e tyre
me prodhuesin) pér té garantuar shérbim cilésor, té sigurt dhe té pandérpreré objekt né kété
proceduré prokurimi. Autorizimi té jeté i vlefshém. Autorizimi duhet te jeté origjinal i pérkthyer
dhe/ose fotokopje e noterizuar.

Kompania e autorizuar duhet té jeté e certifikuar me ISO 9001: 2015 ose ISO 13485 ose
ekuivalente té vlefshme.

Per te mos krijuar vonesa nga problematika t¢ mundshme pér lévizjen ,kompania té keté té
paktén 2(dy) inxhinier té trajnuar nga prodhuesi.



Argumentimi: Ky kriter u vendos ne mbeshtetje te Shkreses nr.62/210 prot., daté 01/12/2022
“Kérkes€ pér Hapje Procedure” té Drejtorisé s€ IT dhe Inxhinierisé Klinike, bashk&lidhur me
shkresén nr. 62/205 prot.., daté 17/11/2022 “Argumentimin e fondit limit dhe specifikimeve
teknike pér progedurén e prokurimit me objekt C’instalimi i dy pajisjeve Angiograf dhe nje
pajisjeje CT ne ambientet e sherbimit te hemodinamikes dhe instalimi i tyre ne ambientet e
Spitalit te Ri A2”, e ndaré né 2 lote, pér periudhé 12 muaj, Marréveshje Kuadér, e ndaré né 2
lote, bazuar ne Urdhér té Titullarit t& Pérgjithshém me nr. 410, nr.62/174 Prot.) daté 17/10/2022,
ndryshuar me urdhrin nr. nr. 431, nr.62/190 Prot.) daté 01/11/2022, té “Pér ngritjen ¢ komisionit
pér riargumentimin e fondit limit dhe specifikimeve teknike pér progedurén e prokurimit me
objekt “C’instalimi i dy pajisjeve Angiograf dhe nje pajisjeje CT ne ambientet e sherbimit te
hemodinamikes dhe instalimi i tyre ne ambientet e Spitalit te Ri A2”, e ndaré né 2 lote, si dhe ne
perputhje me nenin 4, pika 38 té Ligjin nr. 162/2020, “Per Prokurimin Publik”, i ndryshuar nenin
41, t¢ VKM nr. 285, daté 19.05.2021, “Pér miratimin e rregullave t€ prokurimit publik”, i
ndryshuar.

Shtojca 6

FORMULARI | SHERBIMEVE DHE GRAFIKUT TE EKZEKUTIMIT
(TE NJEJTA PER TE GJITHA LOTET)
Shérbimi gé kérkohet: “C’instalimi i dy pajisjeve Aniograf dhe nje pajisjeje CT ne ambientet e
sherbimit te hemodinamikes dhe instalimi 1 tyre ne ambientet e Spitalit te Ri A2”, e ndaré né 2
lote.

Loti 1 — Zhvendosje i dy pajisjeve Angiograf Prodhues Philips ose ekuivalent

Nr. Nr. lventari | Emertim i Pajisjes Modeli Prodhues | Sasia
1 31509 Angiograf Allura Centron Philips 1
. Allura - 1
2 20181 Angiograf CV 20 Philips
Loti 2 — Zhvendosje i nje pajisje CT Skaner Prodhues Siemens ose ekuivalent
Nr. Nr. Iventari E”??r.“m ' Modeli Prodhues Sasia
Pajisjes
CT Somatom .
1 21437 Skaner Definition AS Stemens 1

Kohézgjatja: 12 muaj nga lidhja e Marréveshjes Kuadér.

Afati i lI8vrimit té shérbimit do té jeté 45 dité kalendarike nga momenti i njoftimi nga AK.




Shtojca 7

(Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

FORMULARI | TERMAVE TE REFERENCES
Objekti dhe géllimi i shérbimeve: “C’instalimi i dy pajisjeve Angiograf dhe nje pajisjeje CT
ne ambientet e sherbimit te hemodinamikes dhe instalimi i tyre ne ambientet e Spitalit te Ri
A2”, e ndaré né 2 lote,

Loti 1 — Zhvendosje i dy pajisjeve Angiograf Prodhues Philips ose ekuivalent

Detyrat :
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Ambjenti ku do té transferohen té dyja pajisjet ndodhet ne Spitalin e Ri A2 ne katin O :
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e Té& cmontohen asetet pérbérése té sistemit nga vendndodhja aktuale (komplet sistemi),té
transportohen dhe té montohen né destinacionin e pércaktuar sipas projektit té Spitalit té
Ri A2

e Té realizohet kalibrimi / konfigurimi i aseteve pérbérése (hardware / software) pér
sistemin pérkatés.

e Transpoti do té merret pérsipér nga operatori.

e Té testohen asetet pérbérése si dhe komplet sistemi mjekésor né térési pas instalimit

e Pajisjet ndodhen né ambjentin e vijézuar me té kuge né katin 2 ne PAI-n e Sémundjeve té

Brendshme.

Pas pérfundimit té instalimeve pajisjet do té lihen né gjendje té plote puné.

Angiograf Allura Centron ka té instaluar njé UPS té markés ARTronic Elektronik model ARTon
Neo 200kVA i cili do té intalohet né Spitalin e Ri A2 né katin -2 né dhomén teknike.

Angiograf CV 20 ka té instaluar njé UPS té markés SERVOMATIK model NET-PRO 33/124-33
120kVA i cili do té intalohet né Spitalin e Ri A2 né katin -2 né dhomén teknike.



Operatori Ekonomik do té kryejé vetém cinstalimin,transportin,instalimin dhe testimin e pjeséve
pérberése té dy pajisjeve dhe nuk do té pérfshijé né oferté materialet elektrike pér lidhjen e UPS.

Shénim: Ambjentet pér instalimin e pajisjeve mjekésore dhe pér instalimin e UPS jané pérgatitur
nga kompania ndértuese.

Loti 2 — Zhvendosje i nje pajisje CT Skaner Prodhues Siemens ose ekuivalent

Detyrat:

o Té ¢cmontohen asetet pérbérése té sistemit nga vendndodhja aktuale (komplet sistemi)
perfshiré tansportin dhe té montohen né destinacionin e pércaktuar sipas projektit té
Spitalit té Ri A2.

o Pajisja ndodhet né dhomén e vijézuar me té kuge né katin 2 ne PAI-n e Sémundjeve té
Brendshme.

o Té realizohet kalibrimi / konfigurimi i aseteve pérbérése (hardware / software) pér
sistemin pérkatés.

o Transpoti do té merret pérsipér nga operatori.

o Pas pérfundimit té instalimeve pajisjet do té lihen né gjendje té plote puné.

Té testohen asetet pérbérése si dhe komplet sistemi mjekésor né térési pas instalimit.
Té instalohen / montohen asetet pérbérése té sistemit nga ambjenti aktual né ambjentin e
pércaktuar né katin -1 né Spitalin e Ri A2 si né planin mé poshté:



Ky sistem ka té pérfshiré edhe njé UPS té markés Shneider 120kW i cili do té intalohet né
Spitalin e Ri A2 né katin -2 né dhomen teknike.




Operatori Ekonomik do té kryejé vetém cmontimin,transportin,instalimin dhe testimin e pjeséve
pérbérése té pajisjes dhe nuk do té pérfshijé né oferté materialet elektrike pér lidhjen e UPS.

Afati i 1évrimit té shérbimit do té jeté 15 dité kalendarike nga momenti i njoftimi nga AK.

Shénim: Ambjentet pér instalimin e pajisjes mjekésore dhe pér instalimin e UPS jané pérgatitur
nga kompania ndértuese.

Shpérndarja: Né godinat ¢ QSUT “Néné Tereza” Tirané, né ambjentet ku jané té pércaktuar
sipas planimetrive dhe specifikimev teknike te sipércituara.

Vendi dhe dorézimi i shérbimeve: “Qendra Spitalore Universitare “Néné Tereza”.
Afati i 18vrimit té shérbimit do té jeté 45 dité kalendarike nga momenti i njoftimi nga AK.

Vendi i kryerjes sé shérbimeve: Qéndra Spitalore Universitare “Néné Tereza” Tirané.

Argumentimi: Kontratat do te jepen brenda periudhés: Afatet e ekzekutimit: “C’instalimi i
dy pajisjeve Angiograf dhe nje pajisjeje CT ne ambientet e sherbimit te hemodinamikes
dhe instalimi i tyre ne ambientet e Spitalit te Ri A2”, e ndaré né 2 lote,

Sasia_dhe Grafiku i _levrimit: jane vendosur ne baze te Shkreses nr. 62/210 prot., daté
01/12/2022 “Kérkesé pér Hapje Procedure” t€ Drejtorisé sé IT dhe Inxhinierisé Klinike,
bashkélidhur me shkresén nr. 62/205 prot.., daté17/11/2022 “Argumentimin e fondit limit dhe
specifikimeve teknike pér procedurén e prokurimit me objekt pajisjeje CT ne ambientet e
sherbimit te hemodinamikes dhe instalimi 1 tyre ne ambientet e Spitalit te Ri A2”, e ndaré né 2
lote, bazuar né Urdhér té Titullarit té Pérgjithshém me nr. 410, nr.62/174 Prot.) daté 17/10/2022,
ndryshuar me urdhrin nr. nr. 431, nr.62/190 Prot.) daté 01/11/2022, t& “Pér ngritjen e komisionit
pér riargumentimin e fondit limit dhe specifikimeve teknike pér progedurén e prokurimit me
objekt “C’instalimi i dy pajisjeve Angiograf dhe nje pajisjeje CT ne ambientet e sherbimit te
hemodinamikes dhe instalimi i tyre ne ambientet e Spitalit te Ri A2”, e ndaré né 2 lote, pér
periudhé 12 muaj, ne perputhje me nenin 41 te VKM-se Nr. 285, date 19.05.2021 ‘“Per
Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik” té ndryshuar, ne te cilen gjejme te percaktuar se:
1. Né procedurat e prokurimit pér mallra, autoriteti/enti kontraktor parashikon sasiné e mallrave
gé do té lévrojé, si dhe grafikun e Iévrimit té mallrave.

NJESIA E PROKURIMIT:

- Enea Koka - Pérgjegjés i Sektorit te IT dhe Inxhinierise klinike /Inxhinier
- Lumturi Hasanaj - Specialist prane PAI/Semundjeve te Brendshme / Ekonomist

- Admirlan Bici - (Specialist/Jurist né Sektorin e Prokurimeve)






