
 
 
 

 
 
 

 
REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK 

 

Nr.1435/2 prot.,         Datë    23.06.2023 

 

FORMULAR PËR PUBLIKIM 

LIDHUR ME ARSYET E SKUALIFIKIMIT NË RASTIN E ANKESAVE PËR 

VENDIMIN E VLERËSIMIT/KLASIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR 

 

 

Objekt: Shfuqizimi i vendimit tё Komisionit të Vlerësimit të 

Ofertave mbi skualifikimin e ofertës të paraqitur nga 

operatori ekonomik “Trimed ” SHPK për procedurën e 

prokurimit “E hapur” me Nr. REF-68896-05-10-2023, me 

objekt “Blerje paisje për banken e gjakut” me fond limit 

12,388,500.00 lekë pa TVSH, zhvilluar në datën 

02.06.2023 nga autoriteti kontraktor, Spitali Rajonal 

“Memorial” Fier 

 

Ankimues: “Trimed ” SHPK 

Autostrada Tiranë-Durrës, Km10, Zone Kadastrale 2105, 

Nr. Pasurie 95/11 

 

Autoriteti Kontraktor: Spitali Rajonal “Memorial” Fier 

Qender, Afrimi i Ri,Rruga “Daullas Grecalli” Nr 17, 

Daullas, Fier 

 

Në datën 22.06.2023 pranë Komisionit të Prokurimit Publik, është depozituar ankesa me nr.1435 

prot., e operatorit ekonomik “Trimed” për procedurën e prokurimit “E hapur” me Nr. REF-

68896-05-10-2023, me objekt “Blerje paisje për banken e gjakut” me fond limit 12,388,500.00 

lekë pa TVSH, zhvilluar në datën 02.06.2023 nga autoriteti kontraktor, Spitali Rajonal 

“Memorial” Fier. 

Nga shqyrtimi paraprak i ankesës, u konstatua se objekti i saj lidhet me kundërshtimin e vendimit 

të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, mbi skualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik 

“Trimed” SHPK nga procedura e prokurimit të sipërcituar. 

 



 
 
 

 
 
 

Bazuar në nenin 112, pika 4, gërma “b” të ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, ku 

parashikohet se: “Në mënyrë që ankesa të bëhet e aksesueshme jo vetëm nga autoriteti ose enti 

kontraktor, por njëkohësisht edhe nga operatorët ekonomikë të interesuar, KPP-ja publikon:   b) 

arsyet e skualifikimit në rastin e ankesave për vendimin e vlerësimit/klasifikimit përfundimtar;”, 

Komisioni i Prokurimit Publik do të publikojë arsyet e skualifikimit të operatorit ekonomik 

“Trimed” SHPK. 

Konkretisht në ankesë ngrihen pretendime mbi arsyet e skualifikimit si më poshtë vijon: 

“1.Në specifikimet teknike sipas DST, eshte kërkuar qe artikulli 4( Centrifuge Gjaku) maksimumi 

i RPM te jete 6000 rrotullim per minute, nga ana juaj në kataloget e ngarkuar me specifikimet 

teknike ne artikullin 4 (Centrifuge Gjaku ) maksimumi i RPM eshte 5100 rrotullim per minute 

sipas kriterit 2.3.5  

2.Pershkrimi i mallit në faturat tatimore te shitjes nuk jane te ngjashme me objektin e kesaj 

procedure prokurimi sipas kriterit 2.3.1.” 

 

Publikuar në rregjistrin e ankesave më datë 23.06.2023 

 

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK 

              Nënkryetar          Anëtar   Anëtar 

               Fiorent Zguro     Kreshnik Ternova            Anila Malaj 

 

       

                               Kryetar 

Jonaid Myzyri 
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